
Opis przypadku i wyniki  
badań laboratoryjnych
Na Oddział Intensywnej Terapii przyjęto 68-letniego  
pacjenta, który zgłosił się z objawami takimi jak  
dezorientacja i letarg. Morfologia krwi obwodowej  
wykazała niedokrwistość (HGB 6,8 g/dl / 4,2 mmol/l),  
leukocytozę (WBC 17,24 × 103/µl) oraz trombocy-
topenię (PLT&F 56 × 103/µl), a także nieprawidłowości  
w różnicowaniu krwinek białych.

Białaczki / Choroby rozrostowe

Chłoniak rozlany 
z dużych komórek B
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Ryc. 1 Wynik 
morfologii wyświetlony 
na analizatorze XR.
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W rozmazie krwi obwodowej stwierdzono obecność  
nieprawidłowych limfocytów podobnych morfolo-
gicznie do komórek blastycznych, z których część 
miała wcięcia w jądrze komórkowym. Późniejsze 
wyniki immunofenotypowania potwierdziły podej-
rzenie rozpoznania chłoniaka rozlanego z dużych 
komórek B. 

Dodatkowo u pacjenta rozwinęła się infekcja  
Streptococcus parasanguinis, co potwierdzono  
w posiewie krwi.

Interpretacja wyników
Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) za-
zwyczaj objawia się nieprawidłowymi limfocytami, 
które mają duże jądra, zasadochłonną cytoplazmę  
i wysoki współczynnik proliferacji [1]. Nieprawidłowe  
limfocyty mają pewne cechy, które pozwalają odróż-
nić je od normalnych, „zdrowych” komórek. Dobrze 
opisaną cechą nieprawidłowych limfocytów jest 
zmieniony skład błony komórkowej z dużą zawartością  
lipidów [2] oraz fakt, że mają one bardziej dostępne 
DNA w porównaniu z prawidłowymi limfocytami, 
ponieważ szybko proliferują [3].  

Analizatory Sysmex serii XR wykorzystują te szczególne  
właściwości błon komórkowych w celu identyfikacji 
komórek, wykorzystując określone kanały i dedyko-
wane odczynniki. Połączenie informacji z obu kanałów  
pomiarowych, WDF i WPC, w analizatorach serii  
XR umożliwia rozróżnienie komórek prawidłowych, 
reaktywnych lub o cechach rozrostowych [4].
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Ryc. 2 Skatergram WPC 3D przedstawiający nieprawidłowe  
limfocyty.

Ryc. 3 Dwuetapowe podejście analizatorów Sysmex do klasyfikowania  
próbek na trzy różne, dobrze zdefiniowane kategorie: negatywne, 
reaktywne (flaga „Atypical Lympho?”) oraz z podejrzeniem charakteru  
rozrostowego (flaga „Blasts?” i/lub flaga „Abn Lympho?”) [5].
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